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Rutin för återställning av klortillverkaren vid larm

Om klortillverkaren larmar, kontrollera på maskinens manöverpanel vilket larm som är 
aktivt.

Till exempel  lågt eller högt flöde elektrolysvatten.

Kontrollera under Varningsmeddelanden vilket larm som larmat.

Lågt eller högt elektrolysvatten flöde, gör följande:

Tryck ”Reset” för att återställa larmet. Starta beredning genom att trycka på knappen 
”Starta beredning” och nu måste inloggning ske, logga in med ”9040” +ok.
Invänta att beredning startar och kontrollera flödena på flödesmätarna (se bild nedan).

Justera in flödet med kulventilen på den vänstra flödesmätaren till 40L/h.
Justera in flödet med justerratten på den högra flödesmätaren till 200l/h.

Var noga med att kontrollera att flödet stabiliserar sig, 
detta kan ta några minuter, så avvakta denna tid, för att säkra funktione
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